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REPORTE DE RESULTADOS ANALITICOS No. 1438/20

§ CLIENTE: NANO COATING TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.
§ DOMICILIO: Av. Antea No. 1088 Piso 6 Int. 601 A, Col. Juan Jurica, Querétaro, Querétaro, C.P. 76100.

§ MUESTRA: NANOXEN

§ ANALISIS: Determinacion de la actividad antimicrobiana en superficie. ~ No. LOTE: 1389-0520
§ FECHA DE RECEPCION: 11.11.20 CODIGO: ES-0112

§ FECHA DE ANALISIS: 03.02.21 Req. Anal No.: 11603

§ FECHA DE EMISION: 31.03.21

CONDICIONES DE RECEPCION DE LA MUESTRA: Temp: 21.8 °C Cantidad: 2 Piezas
Presentacion: Producto terminado  Color: Blanco Estado y Apariencia: espuma Volumen o Masa: 378 mL
Fecha de Caducidad: N/A Fecha de Fabricacion: N/A  *N/A: No Aplica

CONDICION DE PRUEBA: Concentracién directa, tiempo de inoculacién: 30 dias posteriores a la
aplicacion de la muestra en superficie ACRILICO.

Biocarga
Viral % de reduccion
No. Entidad Biologica: Origen: (PFC/mL): de Biocarga viral
01. Coronavirus SARS ATCC-VR-740 7.8 x 10° 99,999%
(Enveloped vaccine-candidate/
heat inactivated (HI)).
02. Calicivirus felino: ATCC-VR-782 8.1x10° 99,999%

OBSERVACIONES: Un germicida debe de tener un % de reduccion de la cuenta viable del 99,999 % en 30 seg. de
contacto. Prueba para evaluar efectividad viricida, realizada a una concentracion directa donde se evidencio una
reduccion de 4 veces en el logaritmo base 10 (minimo) en la carga viral. Esta reduccion es equivalente al

porciento de reduceion de biocarga reportada en este informe de prueba. El porciento de recobro de los virus

> 98 % y el C.Vuentre réplica entre 5,04 %'y 5,32 %.

PFC: Particulas Formadoras de Unidades Coloniales.

REFERENCIA: (1) Norma Mexicana. NMX-BB-040-SCFI-1999; (2) EN-14476:2014-A2:2019.
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REPORTE DE RESULTADOS ANALITICOS No. 1438/20

§ CLIENTE: NANO COATING TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.
§ DOMICILIO: Av. Antea No. 1088 Piso 6 Int. 601 A, Col. Juan Jurica, Querétaro, Querétaro, C.P. 76100.

§ MUESTRA: NANOXEN

§ ANALISIS: Determinacion de la actividad antimicrobiana en superficie. No. LOTE: 1389-0520
§ FECHA DE RECEPCION: 11.11.20 CODIGO: ES-0112

§ FECHA DE ANALISIS: 03.02.21 Req. Anal No.: 11603

§ FECHA DE EMISION: 31.03.21

CONDICIONES DE RECEPCION DE LA MUESTRA: Temp: 21,8 °C  Cantidad: 2 Piezas
Presentacion: Producto terminado  Color: Blanco Estado y Apariencia: espuma Volumen o Masa: 378 mL
Fecha de Caducidad: N/A Fecha de Fabricacion: N/A  *N/A: No Aplica

CONDICION DE PRUEBA: Concentracion directa, tiempo de inoculacion: 30 dias posteriores a la
aplicacion de la muestra en superficie VIDRIO.

Biocarga
Viral % de reduccion
No. Entidad Biolégica: Origen: (PFC/mL): ] de Biocarga viral
01.  Coronavirus SARS ATCC-VR-740 7,2 x 10 99,999%
(Enveloped vaccine-candidate/
heat inactivated (HI)).
02. Calicivirus felino: ATCC-VR-782 6.2 x 10 99,999%

OBSERVACIONES: Un germicida debe de tener un % de reduccion de la cuenta viable del 99,999 % en 30 seg. de
contacto. Prueba para evaluar efectividad viricida, realizada a una concentracion directa donde se evidencio una
reduccion de 4 veces en el logaritmo base 10 (minimo) en la carga viral. Esta reduceion es equivalente al

porciento de reduceion de biocarga reportada en este informe de prueba. El porciento de recobro de los virus

> 94 % y el C.Voentre réplica entre 4,68 % y 5,60 %.

PFC: Particulas Formadoras de Unidades Coloniales.

REFERENCIA: (1) Norma Mexicana. NMX-BB-040-SCFI-1999; (2) EN-14476:2014-A2:2019.
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REPORTE DE RESULTADOS ANALITICOS No. 1438/20

§ CLIENTE: NANO COATING TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.
§ DOMICILIO: Av. Antea No. 1088 Piso 6 Int. 601 A, Col. Juan Jurica, Querétaro, Querétaro, C.P. 76100.

§ MUESTRA: NANOXEN

§ ANALISIS: De¢terminacion de la actividad antimicrobiana en superficie. ~ No. LOTE: 1389-0520
§ FECHA DE RECEPCION: 11.11.20 CODIGO: ES-0112

§ FECHA DE ANALISIS: 03.02.21 Req. Anal No.: 11603

§ FECHA DE EMISION: 31.03.21

CONDICIONES DE RECEPCION DE LA MUESTRA: Temp: 21,8 °C Cantidad: 2 Piczas
Presentacion: Producto terminado  Color: Blanco Estado y Apariencia: espuma Volumen o Masa: 378 mL
Fecha de Caducidad: N/A Fecha de Fabricacion: N/A  *N/A: No Aplica

CONDICION DE PRUEBA: Concentracion directa, tiempo de inoculacion: 30 dias posteriores a la
aplicacion de la muestra en superficie ACERO.

Biocarga
Viral % de reduccion
No. Entidad Biologica: Origen: (PFC/mL): de Biocarga viral
01.  Coronavirus SARS ATCC-VR-740 7.4 x 10 99,999%
(Enveloped vaccine-candidate/
heat inactivated (HI)).
02. Calicivirus felino: ATCC-VR-782 6,8 x 10° 99,999 %

OBSERVACIONES: Un germicida debe de tener un % de reduccion de la cuenta viable del 99,999 % en 30 seg. de
contacto. Prueba para evaluar efectividad viricida, realizada a una concentracion directa donde se evidencio una
reduccion de 4 veces en el logaritmo base 10 (minimo) en la carga viral. Esta reduceion es equivalente al

porciento de reduccion de biocarga reportada en este informe de prueba. El porciento de recobro de los virus

> 96 % y el C.Ventre réplica entre 6,27 % y 7.57 %.

PFC: Particulas Formadoras de Unidades Coloniales.
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REPORTE DE RESULTADOS ANALITICOS No. 1438/20

§ CLIENTE: NANO COATING TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.
§ DOMICILIO: Av. Antea No. 1088 Piso 6 Int. 601 A, Col. Juan Jurica, Querétaro, Querétaro, C.P. 76100.

§ MUESTRA: NANOXEN

§ ANALISIS: Determinacion de la actividad antimicrobiana en superficie. No. LOTE: 1389-0520
§ FECHA DE RECEPCION: 11.11.20 CODIGO: ES-0112

§ FECHA DE ANALISIS: 18.01.21 Req. Anal No.: 11603

§ FECHA DE EMISION: 24.03.21

CONDICIONES DE RECEPCION DE LA MUESTRA: Temp: 21,8 °C Cantidad: 2 Piezas
Presentacion: Producto terminado  Color: Blanco Estado y Apariencia: espuma Volumen o Masa: 378 mL
Fecha de Caducidad: N/A Fecha de Fabricacion: N/A  *N/A: No Aplica

CONDICION DE PRUEBA: Concentracion directa, tiempo de inoculacién: 30 dias posteriores a la
aplicacion de la muestra en superficie DUROCK

Biocarga
Viral % de reduccion
No. Entidad Biologica: Origen: (PFC/mL): de Biocarga viral
01. Coronavirus SARS ATCC-VR-740 8,3 x 10° 99,999%
(Enveloped vaccine-candidate/
heat inactivated (HI)).
02. Calicivirus felino: ATCC-VR-782 7,8 x 10° 99,999%

OBSERVACIONES: Un germicida debe de tener un % de reduccion de la cuenta viable del 99,999 % en 30 seg. de
contacto. Prueba para evaluar efectividad viricida, realizada a una concentracion directa donde se evidencid una
reduccién de 4 veces en el logaritmo base 10 (minimo) en la carga viral. Esta reduccién es equivalente al

porciento de reduccién de biocarga reportada en este informe de prueba. El poreiento de recobro de los virus

> 90 % y el C.V.entre réplica entre 7,82 %y 7,35 %.

PFC: Particulas Formadoras de Unidades Coloniales.

REFERENCIA: (1) Norma Mexicana. NMBEBB-040-SCFI-1999; (2) EN-14476:2014-A2:2019.
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REPORTE DE RESULTADOS ANALITICOS No. 1438/20

§ CLIENTE: NANO COATING TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V,
§ DOMICILIO: Av. Antea No. 1088 Piso 6 Int. 601 A, Col. Juan Jurica, Qucrctaro Querétaro, C.P. 76100.

§ MUESTRA: NANOXEN

§ ANALISIS: Determinacion de la actividad antimicrobiana en superficie. No. LOTE: 1389-0520
§ FECHA DE RECEPCION: 11.11.20 CODIGO: ES-0112

§ FECHA DE ANALISIS: 03.02.21 Req. Anal No.: 11603
§ FECHA DE EMISION: 31.03.21

CONDICIONES DE RECEPCION DE LA MUESTRA: Temp: 21,8 °C Cantidad: 2 Piezas
Presentacion: Producto terminado  Color: Blanco Estado y Apariencia: espuma Volumen o Masa: 378 mL
Fecha de Caducidad: N/A Fecha de Fabricacion: N/A  *N/A: No Aplica

CONDICION DE PRUEBA: Concentracion directa, tiempo de inoculacion: 30 dias posteriores a la
aplicacion de la muestra en superficie MDF

Biocarga
Viral % de reduccion
No. Entidad Biologica: Origen: (PFC/mL): de Biocarga viral
01. Coronavirus SARS ATCC-VR-740 8,1 x 10° 99,999%
(Enveloped vaccine-candidate/
heat inactivated (HI)).
02. Calicivirus felino: ATCC-VR-782 7.8 x 10° 99,999%

OBSERVACIONES: Un germicida debe de tener un % de reduccion de la cuenta viable del 99,999 % en 30 seg. de
contacto. Prueba para evaluar efectividad viricida, realizada a una concentracion directa donde se evidencio una
reduccion de 4 veces en el logaritmo base 10 (minimo) en la carga viral. Esta reduccion es equivalente al

porciento de reduceion de biocarga reportada en este informe de prueba. El porciento de recobro de los virus

> 96 % y el C.Vientre réplica entre 6,42 % y 7,52 %.

PFC: Particulas Formadoras de Unidades Coloniales.

REFERENCIA: (1) Norma Mexicana. NMX=BR-040-SCFI-1999; (2) EN-I4476:20]4-A2:2019.
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